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Λυκόβρυση, 11/4/2019 
Αρ. πρωτ.: Χ11287 ΒΜ/ΕΔ         

 
ΘΕΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 1) «ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ» (CPV: 33141200-2), 2) 

«ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΑΖΑ» CPV: 33141114-2, 3) «ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ» (CPV: 33141110-4, 4) 
«ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ – ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ» (CPV: 33141111-1). 

 
 
Αξιότιμοι Κύριοι, 
 
Σε συνέχεια του εγγράφου σας με αρ.πρωτ.: 5777/1-4-2019, σχετικά με αποστολή Τεχνικών 
Προδιαγραφών για το είδος 1)»ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ» CPV: 33131200-2, θα θέλαμε να συμμετέχουμε με 
υποβολή Τεχνικών Προδιαγραφών για το είδος: 
 

1. ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟΙ ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΓΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΤΕΡΥΓΙΑ 
Μεγέθη 14G (45mm)-16G(45mm)-17G(45mm)-18G(32mm)-20G(32mm)-22G(25mm) 
 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ. 
Υποχρεωτική αναφορά του εργοστασιακού κωδικού παραγωγής για τα προσφερόμενα είδη.  Να είναι 
πιστοποιημένα κατά CE και ISO, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές.  Στη συσκευασία να 
υπάρχουν ενδείξεις και στην ελληνική γλώσσα και να παρέχονται  και σε μορφή συμβόλων 
πληροφορίες σχετικά με το εύρος, μήκος, αποστείρωση κ.λ.π.  Να προσφερθούν δείγματα και 
prospectus προς επιβεβαίωση των αναφερόμενων απαιτήσεων-τεχνικών προδιαγραφών. 
 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. 
1. Ο καθετήρας να είναι από  ιστοσυμβατή πολυουρεθάνη, με 6 ακτινοσκιερές γραμμές, να μην 

διαστέλλεται  με τη θερμοκρασία του σώματος και να παρουσιάζει αυξημένη αντίσταση στο 
τσάκισμα. 

2. Αποστειρωμένος με ακτινοβολία β΄. 
3. Η συσκευασία να αποτελείται από επικυρωμένο χαρτί που δε σκίζεται και πλαστική μεμβράνη, για 

να διατηρούνται στο ακέραιο οι συνθήκες αποστείρωσης. 
4. Να διαθέτουν βαλβίδα μη παλινδρόμησης και εργονομικά πτερύγια στήριξης - καθήλωσης του 

φλεβοκαθετήρα. 
5. Ο καθετήρας να έχει λείο άκρο  και  λεπτό τοίχωμα, διατηρώντας τη μεγαλύτερη ωφέλιμη εσωτερική 

διάμετρο για να μην αυξομειώνεται η ροή και να μη δημιουργείται μηχανικός ερεθισμός ή 
θρομβοφλεβίτιδα κατά την εισαγωγή. 

6. Ο οδηγός στυλεός να έχει  πολύ καλή εφαρμογή με τον καθετήρα , ώστε να αποφεύγεται η 
συρρίκνωσή του και να επιτυγχάνεται η άμεση φλεβοκέντηση, προς μείωση του χρόνου , του 
κόστους και της ταλαιπωρίας του ασθενή. 

7. Να εξασφαλίζεται ο άμεσος οπτικός έλεγχος της παλινδρόμησης του αίματος προς επιβεβαίωση 
της επιτυχούς φλεβοκέντησης. 

8. Ο καθετήρας να μπορεί να παραμείνει στον ασθενή για τουλάχιστον 72 ώρες, χωρίς να χρειάζεται 
αλλαγή, προς μείωση του συνολικού  κόστους νοσηλείας. 
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9. Το καπάκι (πώμα) της βαλβίδας έγχυσης να έχει εγκοπή luer lok, για ασφαλέστερη χορήγηση 

φαρμάκων και χρωματική κωδικοποίηση, αντίστοιχη του μεγέθους  του καθετήρα. 
10. Να διατίθενται ξεχωριστά  οι αντίστοιχοι στυλεοί πωματισμού με την ίδια χρωματική 

κωδικοποίηση, προς αποφυγή συνεχούς ηπαρινισμού και απόφραξης του καθετήρα. 
11. Ο καθετήρας να διαθέτει άκρο με πώμα και εγκοπή luer lok για την ασφαλή σύνδεση  με τη 

συσκευή έγχυσης και το συνδετικό 3-way, χωρίς διαρροές. 

Κ.Π  23.5.2.1 0,595€ 

 
 
2.  ΚΛΕΙΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΛΕΒΟΚΕΝΤΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. 
Κλειστό σύστημα φλεβοκέντησης που: 
1. Αποτελείται από καθετήρα πολυουρεθάνης με οδηγό βελόνα, μακράς παραμονής στην φλέβα (έως 

144 ώρες).   
2. Ο καθετήρας να διαθέτει βελόνη με παράθυρο επιβεβαίωσης για  ταχεία  αναρροή  του αίματος,  
3. Ο καθετήρας να διαθέτει παθητικό μηχανισμό ασφάλισης της βελόνας, για προστασία του 

νοσηλευτικού προσωπικού από τυχαία τρυπήματα και ενσωματωμένη προέκταση μονού αυλού 
ώστε οι χειρισμοί να γίνονται μακριά από το σημείο φλεβοκέντησης για να αποτρέπεται η  
εμφάνιση μηχανικής θρομβοφλεβίτιδας. 

4. Να έχει αντοχή σε υψηλές πιέσεις έως και  300 psi, Latex free, DEHP Free. Να διατίθεται σε μεγέθη 
18, 20, 22, 24G. 

 
Το παραπάνω σύστημα κρίνεται απαραίτητο καθώς προστατεύει το ιατρικό/νοσηλευτικό προσωπικό 
από τυχαίους τραυματισμούς από τη βελόνα φλεβοκέντησης, διασφαλίζει τη χορήγηση των 
κυτταροστατικών φαρμάκων με τρόπο ώστε να μην υπάρχει διαφυγή τοξικών σταγονιδίων στο 
περιβάλλον και στον παρακείμενο περιβάλλον της θεραπείας. Η κλειστή οδός χορήγησης 
ελαχιστοποιεί την πιθανότητα διαρροής αίματος και μόλυνσης του προσωπικού από την επαφή του με 
αυτό. 
(ΕΚΤΟΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ) 
 
3.  ΑΡΤΗΡΙΑΚΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ με βελόνα. 
 
Ο ΑΡΤΗΡΙΑΚΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ για κερκιδική αρτηρία, να διαθέτει:  
1.Σύστημα διακοπής της ροής του αίματος, σε μορφή περιστρεφόμενου κομβίου, μειώνοντας έτσι τον 
κίνδυνο για δυναμική μόλυνση από την έκθεση σε αυτό. 
 2. Παθητικό μηχανισμό κάλυψης της βελόνας μετά την παρακέντηση, παρέχοντας  προστασία από 
τραυματισμούς . 
3. Διάτρητα πτερύγια  για διευκόλυνση στήριξης.  
4.Το υλικό του καθετήρα να είναι FEP . 
5.Δύο μεγέθη, 18G* 45mm και 20G*45mm, με χρωματική κωδικοποίηση, πράσινη/κόκκινη αντίστοιχα. 
6. Σήμανση CE. 
(ΕΚΤΟΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ) 
 
Οι παραπάνω προδιαγραφές αφορούν σε υλικά που ήδη χρησιμοποιεί το Νοσοκομείο (1&3)  αλλά και 
σε νέο είδος, το 2.  
 
Είναι προδιαγραφές προσαρμοσμένες στις νέες απαιτήσεις για ασφαλή χρήση αιχμηρών και 
μολυσματικών ειδών, στην ανάγκη προστασίας του προσωπικού υγείας από τραυματισμούς  και από 
έκθεση σε τοξικά/μολυσματικά υγρά, καθώς και στον βέλτιστο τρόπο χορήγησης θεραπείας σε 
ογκολογικούς ασθενείς . 
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Στη διάθεσή σας για περαιτέρω πληροφορίες. 
 
 
Με τιμή, 
Για την ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Α.Ε. 
 
 
 
 
 
 
Μάγειρας Βασίλειος 
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος 
 


