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ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΥΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Προδιαγραφή 5 ( κουκίδα 6). Η προδιαγραφή θέτει 

σε κίνδυνο το διαγωνισμό. -Φίλτρο High Cut 10 HZ εως 20ΚHZ Να αντικατασταθεί 

από την ακόλουθη προδιαγραφή: -Φίλτρο High Cut 20HZ εως 13KHZ περίπου. 
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